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Servicio geológico colombiano 

Diagonal 53 N.° 34-53,  Bogotá, D.C., Colombia 
PBX (571) 6012200000, 3012200100, 6012200200 Fax: 2220797 
 

 

Bogotá, D.C., 
 
Señor 
RESMUNDO LEÓN MANGA CONTE  
Representante legal 
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.A.S.  
Carrera 11 No. 94ª – 25    
Bogotá, D. C.  
mhurtado@bacecg.com , ogmontana@bacecg.com   
 
 
Trámite:   Informe Anual de Práctica 
Número interno:  110949 
Radicados:  20222600100552 del 19 de diciembre de 2022  
 
Cordial saludo. 
 
En respuesta a la documentación allegada en el radicado de la referencia, mediante la cual dan respuesta 
al oficio de requerimientos 20228100083761 del 29 de noviembre de 2022, se les informa que luego de 
evaluada la información presentada se identificó que no fue allegado el certificado de calibración del 
densímetro nuclear con serial 62195. Dado que se informa en la respuesta que dicho equipo se encontraba 
programado para calibración en el mes de diciembre de 2022 se les solicita enviar el respectivo certificado 
de calibración del equipo emitido por Dirimpex. 
 
Finalmente, se les recuerda que la calibración de estos equipos debe realizarse con una periodicidad 
mínima anual, acorde a lo establecido por los fabricantes en los manuales técnicos de los densímetros 
nucleares.  
 
Atentamente,  
 
 

 
 
JUAN GUILLERMO RAMÍREZ 
Coordinador Grupo de Licenciamiento y Control  
Teléfono: (1)2200200 ext. 2702 
Correo de notificaciones: licenciamientoycontrol@sgc.gov.co  
 
Elaboró: Juan Sebastián Rodríguez - Grupo Licenciamiento y Control 
Revisó: Claudia Reyes – Grupo de Licenciamiento y Control  
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